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Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na wybór

wykonawcy dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/8/2011


Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, w związku              z pytaniami złożonymi przez wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

pytanie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie czy nie zaszła pomyłka w odpowiedziach na pytanie do przetargu opublikowanych dn. 07-06-2011 r. W pytaniu nr 56 oferent pytał: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprawdzenie czy nie zaszła pomyłka w numeracji pakietów, ponieważ obecnie mamy dwie części o nr 38. Prosimy również o uściślenie czy w pozycji nr 9 Zamawiający wymaga zszywek do staplera liniowego tnąco-szyjącego 55 do tkanki normalnej”. Zamawiający odpowiedział: „Zamawiający nie wyraża zgody”. Odpowiedź jednoznacznie nie wskazuje na to czy zamawiający nie wyraża zgody na zmianę numeracji pakietów i w załączniku pozostają 2 pakiety o nr 38 z pominięciem pakietu 37, czy może zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w w/w pakiecie w pozycji nr 9 zszywek do staplera liniowego tnąco-szyjącego 55 do tkanki normalnej.

odpowiedź:

Ad1

Zamawiający potwierdza że zaszła pomyłka w numeracji pakietów i w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojawiły się dwa pakiety z nr 38.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji numeracji pakietów i pakiet zawierający do wyceny przez wykonawcę: staplery, ładunki do staplerów, zszywki do staplerów i usuwacz klipsów skórnych, otrzymuje nr 37.

W związku z powyższą zmianą w odpowiedziach na pytania z dnia 07.06.2011 r. w których znajdują się odpowiedzi na pytania odnoszące się do pakietu zawierającego  staplery, ładunki do staplerów, zszywki do staplerów i usuwacz kliopsów skórnych, należy traktować jako odpowiedzi na pytania do pakietu o aktualnym numerze 37. Zamawiający informuje że omyłka dotyczyła jedynie numeracji pakietów w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, natomiast omyłka nie występuje w numeracji pakietów w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia określającym wadia.

Ad2

W pozycji nr 9 Zamawiający wymaga zszywek do staplera liniowego tnąco – szyjącego 55 do tkanki normalnej.

Odpowiedzi na pytania i zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wykonawców w niniejszym postępowaniu.
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