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 Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/8/2011                                                         Brzozów 07.06.2011 r.

Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na wybór 

wykonawcy dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/8/2011 


Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, w związku              z pytaniami złożonymi przez wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Część 1

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, reszta parametrów bez zmian? 

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 2

Pakiet nr 19 poz. 5:

Zwracany się z prośbą o doprecyzowanie, czy w Pakiecie 19 poz. 5 zamawiający oczekuje Zestawów do szynowania wewnętrznego moczowodów 6F z możliwością przetrzymywania w moczowodzie do 365 dni o uniwersalnej długości w zakresie 22 – 32 cm?  

odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zestawów do szynowania wewnętrznego moczowodów 6F o uniwersalnej długości w zakresie od 14 – 30 cm. 

pytanie nr 3

Część nr 10 poz. 3

Czy zamawiający mógłby sprecyzować jakie jest przeznaczenie użytkowe zamawianego          Y conectora tzn. jakim celom oferowany produkt ma służyć, co Zamawiający zamierza łączyć ze sobą za pomocą przedmiotowego conectora. 

odpowiedź:

Y conector służy do podawania kontrastu w czasie badania RTG.

pytanie nr 4

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego części nr 10 poz. 3 w celu uściślenia przedmiotu oferty, prosimy o odpowiedzi:

Czy zamawiający, w zakresie poz. 3 część 10 pisząc:

Y connector ma na myśli:

Y connector sterylny stożkowy, schodkowy bądź gładki, wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego o średnicy:

- wewnętrznej   5 mm i zewnętrznej   7 mm, lub

- wewnętrznej   6 mm i zewnętrznej   9 mm, lub

- wewnętrznej   9 mm i zewnętrznej 11 mm, lub

- wewnętrznej 10 mm i zewnętrznej 13 mm, lub

- wewnętrznej 13 mm i zewnętrznej 16 mm, lub

- wewnętrznej 15 mm i zewnętrznej 18 mm

odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli Y conector, sterylny, wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego umożliwiający dwoma ramionami połączenie z ładunkami wstrzykiwacza a na łączu pojedynczym połączenie z drenem do podawania kontrastu. 

pytanie nr 5

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z części 16 poz. 8 – 13 i utworzenie osobnego pakietu. 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 6

Dotyczy części 41 poz. 1, 5:

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru w w/w pozycjach.

odpowiedź:

poz. 1 rozmiary: 30 x 30, 20 x 20 i 15 x 15,  poz. 5 rozmiary: 8 x 12, 14 x 14, i 14 x 18 cm

pytanie nr 7

Czy zamawiający wymaga w części nr 41 poz. Nr 2:

- aby zestaw składał się z siatki zewnętrznej sztywnej ukształtowanej anatomicznie z otworem na powrózek oraz siatki wewnętrznej, sztywnej okrągłej z bocznie położonym otworem na powrózek nasienny, pozostałe parametry bez zmian

odpowiedź:

Zamawiający wymaga

pytanie nr 8

Czy zamawiający wymaga w części nr 41 poz. 3

- aby zestaw składał się z siatki zewnętrznej półsztywnej ukształtowanej anatomicznie z otworem na powrózek oraz siatki wewnętrznej półsztywnej okrągłej z bocznie położonym otworem na powrózek nasienny, pozostałe parametry bez zmian

odpowiedź:

Zamawiający wymaga

pytanie nr 9

Pakiet 6 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści worek czarny na zwłoki o wymiarach: szerokość 63 cm, długość 220 cm 

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 10

pakiet 7 pozycja 1-4

Czy zamawiający dopuści strzykawki z niebieskim, kontrastującym tłokiem oraz granatową rozszerzoną skalą

2 ml – do 2,5 ml

5 ml – do 5,6 ml

10 ml – 12 ml

20 ml – do 23 ml 

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 11

Pakiet 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie = 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości 

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 12

Pakiet 7 pozycja 8

Czy zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 50/60 ml

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań.

pytanie nr 13

Pakiet 9 poz. 8

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie = 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 14

Pakiet 9 pozycja 12

Czy zamawiający dopuści stazy o długości 380 mm i szerokości 25 mm

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 15

Pakiet 28 poz. 1

Czy zamawiający wymaga golarek z 1 ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej wyposażonych w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza z wycięciem w uchwycie umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru, z konstrukcja rączki umożliwiającą jej odłamanie po zakończeniu golenia, umożliwiającą szybkie wrzucenie do pojemnika na zużyte igły i strzykawki, sklasyfikowanych jako wyrób medyczny (stawka podatku VAT 8 %)   

odpowiedź:

Zamawiający wymaga golarki medycznej z jednym lub wieloma ostrzami wyposażonej w zabezpieczenie przed zapychaniem się ostrza.

pytanie nr 16

Czy zamawiający w części 38 poz. 1 szczoteczka Cervex Brush wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo zdrowia, narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. 

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 17

Czy Zamawiający w części 38 poz. 1 szczoteczka Cervex Brush wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki raka Szyjki Macicy.

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 18

Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem jej Organizatorów (Ministerstwo Zdrowia / Centralny Ośrodek Koordynujący), zaprezentowanym w opisie tego programu złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczki cytologicznej wymienionej w tej Dyrektywie.

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 19

Czy Zamawiający w części 22 poz. 1 „Jałowa jednorazowa szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk dopuści opakowanie zbiorcze po 25 sztuk w kartonie który służy za dozownik. 

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 20

Część nr 21

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 pozycji 15 i pozycji 19 z części nr 21 i utworzenie 3 odrębnych części. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty.

odpowiedź:

Nie

pytanie nr 21

Część nr 21

Czy zamawiający dopuści w poz. 11 jednorazowy podkład higieniczny o wymiarach 101,6 x 228,6 cm. 

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 22

Część nr 21

Czy zamawiający dopuści w poz. 15 sterylny pokrowiec na przewody o wymiarach 13 x 235 cm.

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 23

Część nr 21

Bardzo prosimy zamawiającego o podanie w poz. 19 przybliżonych rozmiarów osłony na RTG ramię C.

odpowiedź:

220 x 250 x 100 cm +/- 20 cm

pytanie nr 24

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do osobnej części postępowania pozycji nr 3 – Y connector części nr 10, lub umożliwienie złożenia oferty na każdą z pozycji części nr 10 osobno.

odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z pakietu nr 10 pozycje nr 3 – Y connector i tworzy z wyłączonej pozycji pakiet nr 44.

Zamawiający dla pakietu nr 44 ustala wadium w wysokości 150 zł. 

pytanie nr 25

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w & 2 ust. 4 zapisu: zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Pod warunkiem że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

· istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

· zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

· istotnej zmiany cen przez producenta 

odpowiedź:

§ 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1.W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają wzrost cen wyłącznie w przypadku:

a)zmiany stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto    pozostaje bez zmian,

b)zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz,

c)istotnej zmiany kursów walut,

d)uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów lub dystrybutorów przedmiotu umowy na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta lub dystrybutora (oświadczenie lub faktura),

2.Zmiany wymienione w ust. 2 pkt a i b następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów. Zmiany określone w pkt. c i d mogą być dokonane na wniosek Sprzedającego w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy.    

3.W przypadku szczególnych okoliczności takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji wstrzymanie lub zakończenie dystrybucji przedmiotu umowy, Sprzedający za zgodą Kupującego może zaoferować jego zamiennik/równoważnik pod warunkiem że jego cena nie będzie wyższa niż cena wskazana w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbyć się na zasadach określonych w ust. 2 (zmiany dotyczące pkt. c i d).

4.Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych przedmiotu umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

5.W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian uregulowanych  § 2 ust 1 pkt.  c i d, oraz ust. 3, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.     

pytanie nr 26

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w & 4 ust. 2: obciążenia na uznania.

odpowiedź:

Nie

pytanie nr 27

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w & 6 ust. 3: 500,00 zł. na 50,00 zł.

odpowiedź:

Nie

pytanie nr 28

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w & 6 ust. 6 zapisu: W przypadku niedotrzymania terminu określonego w wezwaniu do zapłaty Kupującego ma prawo potrącić należną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi z bieżącej należności Sprzedającego.

odpowiedź:

Nie

pytanie nr 29

Część 1 :

Poz. 1 i 2  – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na serwety operacyjne

z nitką  RTG i tasiemką, poddane procesowi prania wstępnego , co w 

sposób znaczący zwiększa ich chłonność i bezpieczeństwo stosowania.

Prosimy również o dopuszczenie tolerancji rozmiarów wynoszącej ok. 10% i

spowodowanej praniem wstępnym serwet.

W przypadku pozytywnych odpowiedzi prosimy o wydzielenie z całości pakietu

poz. 3 i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia – np. pakietu

IA.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 30

Część 21 :

Poz. 3 i 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  fartuchów

wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m2,  posiadających

             mankiety rękawów wykonanych z  dzianiny poliestrowej  z dwoma ściereczkami

             do wycierania rąk?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 31

Część 21 :

Poz. 5 i 6 – Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na fartuchy 

wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m2 z

rękawami ściągniętymi lekko bezlateksową gumką w rozmiarze 

uniwersalnym.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 32

Część 21 :

Poz. 9 - Czy można zaoferować serwetę na stolik Mayo o rozmiarach

            80x145cm wykonaną z 3-warstwowej włókniny ( błona wiskozowa,

            błona polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) o gramaturze 134g/m2

            w kolorze aqua ?

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 33

Część 21 :

Poz. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety

wykonanej z dwuwatstwej włókniny polipropylenowo-polietylenowej?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 34

Część 21 :

Poz. 13 - Czy można zaoferować ściereczki o wymiarach 33 x 33cm ?

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 35

Część 21 :

Poz. 14 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarach

            50x60cm lub 75cmx90cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7 cm ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 75 x 90 cm.

pytanie nr 36

Część 21 :

Poz. 15 – Czy można zaoferować sterylny pokrowiec na przewody w

rozmiarach 13cm x 250cm ?

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 37

Część 21 :

Poz. 17 - Czy można zaoferować obłożenie do operacji urologicznych o

następującym składzie i rozmiarach :
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     z warstwą chłonną znajdującą się na całej powierzchni obłożenia ?

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 38

Część 21 :

Poz. 18 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o

następującym składzie i rozmiarach :
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      z dwukomorową kieszenią samoprzylepną pakowaną oddzielnie .

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 39

Część 21 :

Poz. 7, 8, 10, 11, 19 a także pozycje, w sprawie których zostaną przez Państwa udzielone negatywne odpowiedzi na zadane pytania - prosimy o wyłączenie w.wym. pozycji z całości części i stworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia w celu zapewnienia konkurencyjności postępowania i pozyskania rzeczywiście korzystnych ofert. 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 40

Część 23:

Poz. 1 – Prosimy o uszczegółowienie rozmiaru zamawianych fartuchów, ponieważ 

cena na nie jest zróżnicowana w zależności od rozmiaru.

odpowiedź: 

Prosimy o zaoferowanie ceny uśrednionej. Zamawiający natomiast będzie dokonywał wyboru rozmiaru w trakcie realizacji zamówienia.

pytanie nr 41

Pakiet  16

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 1-3 ( wkłady) i utworzy na nie odrębny pakiet?

Umożliwi to udział w postępowaniu większej liczby oferentów a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnej ceny.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 42

Pakiet  16

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie ( kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 43

Pakiet  16

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga oznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

pytanie nr 44

Pakiet  16

Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia) , o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

pytanie nr 45

Dotyczy część 42, poz. 1, 2,7,8;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z części 42, poz. 1,2,7,8 i utworzenie z nich osobnego pakietu (np. 42 a). Wydzielenie tych pozycji pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert przy zachowaniu wysokiej jakości oferowanych produktów.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 46

Dotyczy część 42, poz. 1;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 1 równoważnej igły do biopsji tru-cut 18 G x160 mm. Igła musi posiadać ergonomiczną obudowę ze zwalniaczem do łatwej obsługi kaniuli i mandrynu. Sprężyna mocna, dobrze sprężynująca. Dobrze czytelna skala do określania wielkości wycinków. Możliwosc doboru wielkości pobranego wycinka. Igła znakowana co 1 cm, musi posiadać zdejmowaną kaniulę zewnętrzną umożliwiająca wielokrotne przeprowadzenie zabiegu bez konieczności ponownego wkłucia.

Końcówka mandrynu o szlifie skośnym. W zestawie z igłą występuje stabilizator stereotaktyczny. Igła posiada oznaczenia echogeniczne. Sterylna, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 47

Dotyczy część 42, poz. 2;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 1 równoważnej igły do biopsji tru-cut 18 G x 200 mm. Igła musi posiadać ergonomiczną obudowę ze zwalniaczem do łatwej obsługi kaniuli i mandrynu. Sprężyna mocna, dobrze sprężynująca. Dobrze czytelna skala do określania wielkości wycinków. Możliwosc doboru wielkości pobranego wycinka. Igła znakowana co 1 cm, musi posiadać zdejmowaną kaniulę zewnętrzną umożliwiająca wielokrotne przeprowadzenie zabiegu bez konieczności ponownego wkłucia.

Końcówka mandrynu o szlifie skośnym. W zestawie z igłą występuje stabilizator stereotaktyczny. Igła posiada oznaczenia echogeniczne. Sterylna, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 48

Dotyczy część 42, poz. 8;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o  możliwości zaoferowania w poz. 8 równoważnej igły 18 x160 mm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 49

Dotyczy części 34, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z części 34 poz.1 i utworzenie z niej osobnego pakietu (np. 34 a). Wydzielenie tej pozycji pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert przy zachowaniu wysokiej jakości oferowanych produktów.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 50

Dotyczy części 34, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z części 34 poz.2 i utworzenie z niej osobnego pakietu (np. 34 b). Wydzielenie tej pozycji pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert przy zachowaniu wysokiej jakości oferowanych produktów.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 51

Dotyczy części 34 poz.3,4;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 3,4 odpowiednio równoważnego staplera liniowego zamykającego długości linii szwu 45 mm zszywki do tkanki grubej oraz równoważnego ładunku do staplera liniowego zamykającego o długość linii szwu 45 mm zszywki do tkanki grubej .

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 52

Dotyczy części 34 poz.5,6;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 5,6 odpowiednio równoważnego staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 60 mm zszywki do tkanki standardowej oraz równoważnego ładunku do staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 60 mm zszywki do tkanki standardowej.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania wymogu spłaszczonej zszywki.

pytanie nr 53

Dotyczy części 34 poz.7,8;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 7,8 odpowiednio równoważnego staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 60 mm zszywki do tkanki grubej oraz równoważnego ładunku do staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 60 mm zszywki do tkanki grubej.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 54

      Dotyczy części 34 poz.9,10;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 9,10 odpowiednio równoważnego staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 80 mm zszywki do tkanki standardowej oraz równoważnego ładunku do staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 80 mm zszywki do tkanki standardowej.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 55

      Dotyczy części 34 poz.11,12;

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 11,12 odpowiednio równoważnego staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 80 mm zszywki do tkanki grubej oraz równoważnego ładunku do staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek o długości szwu 80 mm zszywki do tkanki grubej.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 56

Dotyczy części 38 (37), poz 9;

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o sprawdzenie czy nie zaszła pomyłka w numeracji pakietów, ponieważ obecnie mamy dwie części o nr 38. Prosimy również o usciślenie czy w pozycji nr 9 Zamawiający wymaga zszywek do staplera liniowego tnąco-szyjącego 55 do tkanki normalnej.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 57

Pytania do Pakietu 34 pozycji 1 

Czy Zamawiający dopuści zestawy do wykonywania zespoleń w obrębie przewodu pokarmowego składające się z jednorazowy staplera okrężny wygiętego z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką oraz jednorazowego staplera zamykającego przegubowego ze zginaną główką do 80 stopni i obrotowym ramieniem do 190 stopni, o długości linii szycia 55mm z ładunkiem do tkanki normalnej lub grubej?  (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia)

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 58

Pytania do Pakietu 34 pozycji 2 

Czy Zamawiający dopuści wielorazową kapiciuchownicę w ilości 3 szt. w rozmiarze 40mm?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 59

Pytania do Pakietu 34 pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 lub 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 60

Pytania do Pakietu 34 pozycji 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 lub 60mm do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.? 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 61

Pytania do Pakietu 34 pozycji 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm.? 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 62

Pytania do Pakietu 34 pozycji 6

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem).?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 63

Pytania do Pakietu 34 pozycji 7

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm.? 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 64

Pytania do Pakietu 34 pozycji 8 

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem).?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 65

Pytania do Pakietu 34 pozycji 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 66

Pytania do Pakietu 34 pozycji 10

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem).?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 67

Pytania do Pakietu 34 pozycji 11

Czy Zamawiający wymaga jednorazowego staplera liniowego z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 68

Pytania do Pakietu 34 pozycji 12

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem).?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 69

Dotyczy części 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji opakowanie a’500 szt. z przeliczeniem ilości tj. 26 op.?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 70

Dotyczy części 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 22G 0,9x25 ? Różnica  w średnicy pomiędzy kaniulą wymaganą przez Zamawiającego, a oferowaną przez nasza firmę wynika jedynie w różnym zaokrąglaniu przez producentów średnic przy przeliczaniu rozmiaru w G na mm.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 71

Dotyczy części 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 20G 1,1x32 ? Różnica  w średnicy pomiędzy kaniulą wymaganą przez Zamawiającego, a oferowaną przez nasza firmę wynika jedynie w różnym zaokrąglaniu przez producentów średnic przy przeliczaniu rozmiaru w G na mm.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 72

Dotyczy części 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 14G 2,1x45 ? Różnica  w średnicy pomiędzy kaniulą wymaganą przez Zamawiającego, a oferowaną przez nasza firmę wynika jedynie w różnym zaokrąglaniu przez producentów średnic przy przeliczaniu rozmiaru w G na mm.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 73

Dotyczy części 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 20ml/min.? Oferowane przez nas kaniule posiadają większy przepływ w porównaniu do kaniul wymaganych przez Zamawiającego dzięki czemu możliwa jest szybsza podaż leku przy zachowaniu rozmiarów kaniuli zgodnie z SIWZ. 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 74

Dotyczy części 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 15ml/min.? Oferowane przez nas kaniule posiadają większy przepływ w porównaniu do kaniul wymaganych przez Zamawiającego dzięki czemu możliwa jest szybsza podaż leku przy zachowaniu rozmiarów kaniuli zgodnie z SIWZ. 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 75

Dotyczy części 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu PTFE? Jest to materiał równoważny do wymaganego przez Zamawiającego. 

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 76

Dotyczy części 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z normą EN455 przez jednostkę niezależną? 

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 77

Dotyczy części 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z normą EN455 przez producenta oraz zgodności z normą EN374 przez jednostkę niezależną?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 78

Dotyczy części 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’100 szt. z przeliczeniem ilości?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. 

pytanie nr 79

Dotyczy części 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze G19 1,1x40mm?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 80

Dotyczy części 7 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? W odróżnieniu od strzykawek dwuczęściowych oferowane przez nas strzykawki posiadają dodatkową gumę na tłoku zapewniającą większą szczelność oraz płynniejszy przesuw tłoka.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 81

Dotyczy części 7 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z mechanizmem sprężynowym ułatwiającym lokalizację przestrzeni zewnątrzoponowej bez konieczności ręcznego docisku tłoka?

odpowiedź:

Nie

pytanie nr 82

Dotyczy części 8 poz. 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby komora była wolna od PCV ?

Dren również posiada PVC. Płyn, przepływając przez cały przyrząd, większość czasu znajduje się 

w drenie. Sama komora wolna od PVC nie będzie spełniać swojego zadania.

Również  przepisy nie nakładają na wykonawcę obowiązku, aby komora kroplowa do  przetoczeń  była  wykonana z tworzywa wolnego od PVC. Pragniemy zwrócić uwagę, że PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do  jednorazowego  użytku”  nie  stawiają  wymagań  producentom, aby komora kroplowa  w/w  przyrządów  nie zawierała PVC. Należy zauważyć, że wymagania zaakceptowane  przez  Zamawiającego  w  żaden  sposób  nie  odzwierciedlają wymagań  stawianych  przez  normy.  Jednocześnie pragniemy poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 83

Dotyczy części 9 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a’80szt. z przeliczeniem ilości tj. 1250 op.?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 84

Dotyczy części 9 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści stazę o długości 470mm i szerokości 25mm i w kolorze ciemno  niebieskim ? Czym Zamawiający kierował się z medycznego punktu widzenia oznaczając wymóg dostępności różnych kolorów ?  

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wykreśla wymóg dostępności różnych kolorów.

pytanie nr 85

Dotyczy części16 poz. 8-13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 86

Dotyczy części 18 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 800 mm z 3 znacznikami głębokości ? Dren Redona pozostaje w ciele pacjenta, dostosowuje się go do rodzaju i wielkości rany w związku z powyższym z medycznego punktu widzenia czytnik głębokości co 1 cm nie ma uzasadnienia.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 87

Dotyczy części 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 20ml ? Według naszej wiedzy strzykawkę 
o pojemności 30 ml posiada w swojej ofercie tylko jedna firma uniemożliwiając tym samym złożenie konkurencyjnej oferty innym Wykonawcą.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 88

Dotyczy części 20 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę foliową uszczelniającą, która spełnia tą samą funkcje co wymagany przez Zamawiającego produkt ? 

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 89

Dotyczy części 20 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z zakończeniem typu pencil-point z otworem bocznym, która spełnia tą samą funkcje co wymagany przez Zamawiającego produkt ? 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 90

Dotyczy części 21 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę w niewielkim stopniu odbiegającą od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a która to należycie spełnia swoje funkcję osuszania rąk personelowi 
w Sali zabiegowej. Ściereczka o rozmiarze 30x30cm?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 91

Dotyczy części 21 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w niewielkim stopniu odbiegającą od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a która to należycie spełnia swoje funkcję okrycia pacjenta, zabezpieczenie pola operacyjnego, gwarantują ochronę pacjentowi i personelowi. Serweta 
o  rozmiarze 75x90cm?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 92

Dotyczy części 21 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń składający się  z serwet  w niewielkim stopniu odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a które to należycie spełnią swoje funkcję okrycia pacjenta, zabezpieczenie pola operacyjnego, gwarantują ochronę pacjentowi 
i personelowi zgodnie z PN 13795 1-3. Pod kątem  normy  zostały sprawdzone przez niezależne jednostki kontrolne parametry techniczne /opisane w tabeli nr 1 części trzeciej ww. normy/  
w zakresie pola krytycznego i mniej krytycznego serwet operacyjnych, których producentem jest Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. zo.o.  Otrzymane wyniki poświadczają zgodność z normą.

Zestaw składa się z:

1 x serweta na stolik o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                                                           instrumentariuszki Serweta 2 -warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu,  gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm                                                                                                                                                               Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z  całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o średnicy 3cm i kroczowym o średnicy 6cm, osłoną lateksową  palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie  drenów o różnej średnicy 

1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm                                                                                                                                                                                                                4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm            

 Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia 
w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 93

Dotyczy części 21 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń składający się  z serwet  w niewielkim stopniu odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a które to należycie spełnią swoje funkcję okrycia pacjenta, zabezpieczenie pola operacyjnego, gwarantują ochronę pacjentowi 
i personelowi zgodnie z PN 13795 1-3. Pod kątem  normy  zostały sprawdzone przez niezależne jednostki kontrolne parametry techniczne /opisane w tabeli nr 1 części trzeciej ww. normy/  
w zakresie pola krytycznego i mniej krytycznego serwet operacyjnych, których producentem jest Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. zo.o.  Otrzymane wyniki poświadczają zgodność z normą.

Zestaw składa się z:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                          Serwta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                     Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                              Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta   o wym. 170 x 240cm                                                                                                                                                                                                           Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm                                                                                                                                                            Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.  

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm                                                                                                                                                                                                       Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC oraz kieszeń w rozmiarze 30x40 cm załączoną osobno?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 94

Dotyczy części 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki w opakowaniu a 25szt.?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 95

Dotyczy części 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o opisanych przez zamawiającego parametrach z zaznaczeniem, że odporność na przenikanie cieczy będzie wynosić 62 cm H20 – co spełnia wymogi Normy EN 13795-3 /wydajność standardowa w polu krytycznym powinna posiadać ww. odporność  w granicach ≥20cm H2O, o czym informuje tablica NR 1 – „Wymagania użytkowe dla fartuchów chirurgicznych” znajdująca się w cz. Nr 3 aktualnej EN 13795

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 96

Dotyczy części 23 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm w opakowaniu a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, o chłonności 350% . Rozmiar serwety nieznacznie odbiega od wymaganego, a  wartość chłonności nie jest wymieniana w parametrach wymaganych przez EN 13795.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 97

Dotyczy części 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd spełniający wszystkie wymagania SIWZ dodatkowo posiadający port do wstrzyknięć?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 98

Dotyczy części 24 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie filtra z liniami o długości 10 cm z obydwu stron, objętości wypełnienia 0,6 mm, powierzchni filtrowania 2,3 cm 2 oraz przepływie 0,8 mm na minutę spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ ?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 99

Dotyczy części 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń składający się  z serwet  w niewielkim stopniu odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a które to należycie spełnią swoje funkcję okrycia pacjenta, zabezpieczenie pola operacyjnego, gwarantują ochronę pacjentowi 
i personelowi zgodnie z PN 13795 1-3. Pod kątem  normy  zostały sprawdzone przez niezależne jednostki kontrolne parametry techniczne /opisane w tabeli nr 1 części trzeciej ww. normy/  
w zakresie pola krytycznego i mniej krytycznego serwet operacyjnych, których producentem jest Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. zo.o.  Otrzymane wyniki poświadczają zgodność z normą. 

AAMI/ANSI PB 70 określa wymagania na obszar USA. Na terenie Polski obowiązuje PN 13795 1-3, która traktuje o tym w jaki sposób obłożenie chirurgiczne powinno zabezpieczać przed płynami, drobnoustrojami oraz jaka powinna być wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych i co za tym idzie nie ma konieczności dostosowywania się do wymogów amerykańskich.

Zestaw składa się z:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.        

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                 Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                          Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.       

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm                                                                                                                                                                                                    Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące  do ufiksowania torebki,  portem do odsysania treści w  dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.                                                                                                                                                                                      Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem                                                                                                                                        1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                         Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm 

                                                                                                                                                                                                             Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 100

Dotyczy części 26 poz. 2Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha z włókniny SSMMS z mankietem bawełnianym. SMMMS I SSMMS to sposób utkania włókien fartucha, którego grubość i tak zależna jest od gramatury przetwarzanej włókniny. Rodzaj włókna, z jakiego wykonane są mankiety nie wpływa na jego walory użytkowe. Mankiet bawełniany jest miły w  dotyku i także doskonale zabezpiecza rękaw fartucha przed opadaniem. Proponowany Zamawiającemu fartuch zapakowany jest w opakowanie, które posiada 2 nalepki do wklejania do dokumentacji również spełnia potrzeby personelu Sali zabiegowej, a nie jest znany nam przepis, który mówiłby o lepszej wartości użytkowej opakowania 
z 3 nalepkami.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 101

Dotyczy części 26 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha z włókniny SSMMS z mankietem bawełnianym. SMMMS I SSMMS to sposób utkania włókien fartucha, którego grubość i tak zależna jest od gramatury przetwarzanej włókniny. Rodzaj włókna, z jakiego wykonane są mankiety nie wpływa na jego walory użytkowe. Mankiet bawełniany jest miły w  dotyku i także doskonale zabezpiecza rękaw fartucha przed opadaniem. 

Proponowany Zamawiającemu fartuch w części wzmocnionej posiada gramaturę 73g/m2, wzmocnienie w części przedniej obejmuje jej ¾ długości. Taki fartuch także w należyty sposób stanowi zabezpieczenie w trakcie zabiegu operacyjnego, podczas którego nie wykonuje się wyjątkowo tzw.” mokrych procedur”, do których najlepiej jest stosować fartuchy podfoliowane, a nie wzmocnione.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 102

Dotyczy części 26 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń składający się  z serwet  w niewielkim stopniu odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a które to należycie spełnią swoje funkcję okrycia pacjenta, zabezpieczenie pola operacyjnego, gwarantują ochronę pacjentowi 
i personelowi zgodnie z PN 13795 1-3. Pod kątem  normy  zostały sprawdzone przez niezależne jednostki kontrolne parametry techniczne /opisane w tabeli nr 1 części trzeciej ww. normy/  
w zakresie pola krytycznego i mniej krytycznego serwet operacyjnych, których producentem jest Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. zo.o. ? Otrzymane wyniki poświadczają zgodność z normą. AAMI/ANSI PB 70 określa wymagania na obszar USA. Na terenie Polski obowiązuje PN 13795 1-3, która traktuje o tym, w jaki sposób obłożenie chirurgiczne powinno zabezpieczać przed płynami, drobnoustrojami oraz jaka powinna być wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych i co za tym idzie nie ma konieczności dostosowywania się do wymogów amerykańskich.

Zestaw składa się z:

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                                                    Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                            

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                    Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety   

1x serweta o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                                                      Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny   o  wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  dolnej części worka,budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 

1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym.  75 x 80cm        

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm     

4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm 

                                                                                                                                                                                                                        Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 103

Dotyczy części 26 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń składający się  z serwet  w niewielkim stopniu odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a które to należycie spełnią swoje funkcję okrycia pacjenta, zabezpieczenie pola operacyjnego, gwarantują ochronę pacjentowi 
i personelowi zgodnie z PN 13795 1-3. Pod kątem  normy  zostały sprawdzone przez niezależne jednostki kontrolne parametry techniczne /opisane w tabeli nr 1 części trzeciej ww. normy/  
w zakresie pola krytycznego i mniej krytycznego serwet operacyjnych, których producentem jest Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. zo.o.  Otrzymane wyniki poświadczają zgodność z normą.

AAMI/ANSI PB 70 określa wymagania na obszar USA. Na terenie Polski obowiązuje PN 13795 1-3, która traktuje o tym w jaki sposób obłożenie chirurgiczne powinno zabezpieczać przed płynami, drobnoustrojami oraz jaka powinna być wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych i co za tym idzie nie ma konieczności dostosowywania się do wymogów amerykańskich.

Zestaw składa się z:

1 x serweta na stolik o wym. 150 x 190cm instrumentariuszki 
Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu,  gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm                                                                                                                                                               Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z  całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o średnicy 3 cm i kroczowym o średnicy 6cm, osłoną lateksową  palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie  drenów o różnej średnicy 

1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm                                                                                                                                                                                                                         4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm            

Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia 
w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 104

Dotyczy części 26 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 105

Dotyczy części 26 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony o rozmiarze w niewielkim stopniu odbiegającej od rozmiaru opisanego przez Zamawiającego.  Rozmiar 30x80 cm. Proponowany rozmiar nie umniejsza wartości użytkowych osłony, gdyż różnica jest nieznaczna. Osłona nie posiada taśmy lepnej, która zazwyczaj jest częścią  zestawów obłożeń chirurgicznych, do których może być dokładana osłona na kończyny wg potrzeb personelu Sali zabiegowej.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

pytanie nr 106

Dotyczy części 26 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń składający się  z serwet  w niewielkim stopniu odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a które to należycie spełnią swoje funkcję okrycia pacjenta, zabezpieczenie pola operacyjnego, gwarantują ochronę pacjentowi 
i personelowi zgodnie z PN 13795 1-3. Pod kątem  normy  zostały sprawdzone przez niezależne jednostki kontrolne parametry techniczne /opisane w tabeli nr 1 części trzeciej ww. normy/  
w zakresie pola krytycznego i mniej krytycznego serwet operacyjnych, których producentem jest Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. zo.o.  Otrzymane wyniki poświadczają zgodność z normą.

AAMI/ANSI PB 70 określa wymagania na obszar USA. Na terenie Polski obowiązuje PN 13795 1-3, która traktuje o tym w jaki sposób obłożenie chirurgiczne powinno zabezpieczać przed płynami, drobnoustrojami oraz jaka powinna być wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych i co za tym idzie nie ma konieczności dostosowywania się do wymogów amerykańskich.

Zestaw składa się z:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                    Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                    Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                                 Serweta   z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  dwoma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                                         1 x Serweta 170 x 240 cm                                                                                                                                                                                                                                Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 35 x 120 cm                                                                                                                                                                                                                                           Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm      

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                             Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transport i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 107

Dotyczy części 26 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń składający się  z serwet  w niewielkim stopniu odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a które to należycie spełnią swoje funkcję okrycia pacjenta, zabezpieczenie pola operacyjnego, gwarantują ochronę pacjentowi 
i personelowi zgodnie z PN 13795 1-3. Pod kątem  normy  zostały sprawdzone przez niezależne jednostki kontrolne parametry techniczne /opisane w tabeli nr 1 części trzeciej ww. normy/  
w zakresie pola krytycznego i mniej krytycznego serwet operacyjnych, których producentem jest Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.  Otrzymane wyniki poświadczają zgodność z normą.

 AAMI/ANSI PB 70 określa wymagania na obszar USA. Na terenie Polski obowiązuje PN 13795 1-3, która traktuje o tym w jaki sposób obłożenie chirurgiczne powinno zabezpieczać przed płynami, drobnoustrojami oraz jaka powinna być wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych i co za tym idzie nie ma konieczności dostosowywania się do wymogów amerykańskich.

Zestaw składa się z:

1 x Serweta  na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                          Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                     Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                              Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta   o wym. 170 x 240cm                                                                                                                                                                                                           Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm                                                                                                                                                            Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.  

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm                                                                                                                                                                                                       Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 108

Dotyczy części 26 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń składający się  z serwet  w niewielkim stopniu odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a które to należycie spełnią swoje funkcję okrycia pacjenta, zabezpieczenie pola operacyjnego, gwarantują ochronę pacjentowi 
i personelowi zgodnie z PN 13795 1-3. Pod kątem  normy  zostały sprawdzone przez niezależne jednostki kontrolne parametry techniczne /opisane w tabeli nr 1 części trzeciej ww. normy/  
w zakresie pola krytycznego i mniej krytycznego serwet operacyjnych, których producentem jest Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o.  Otrzymane wyniki poświadczają zgodność z normą.

AAMI/ANSI PB 70 określa wymagania na obszar USA. Na terenie Polski obowiązuje PN 13795 1-3, która traktuje o tym w jaki sposób obłożenie chirurgiczne powinno zabezpieczać przed płynami, drobnoustrojami oraz jaka powinna być wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych i co za tym idzie nie ma konieczności dostosowywania się do wymogów amerykańskich.

Proponowany Zamawiającemu zestaw obłożeń zapakowany jest w opakowanie, które posiada 2 nalepki do wklejania do dokumentacji również spełnia potrzeby personelu Sali zabiegowej, a nie jest znany nam przepis, który mówiłby o lepszej wartości użytkowej opakowania z trzema nalepkami.

Zestaw składa się z:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                    Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                               Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety                              

 1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                      Serweta z włókniny, z przylepnym otworem, otwór o wym. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica 70 x 120cm                                                                                                                                                                                                                          Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem  

1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm                                                                                                                                                                                     Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm

                                                                                                                                                                                                            Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 109

Dotyczy części 26 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń składający się  z serwet  w niewielkim stopniu odbiegających od wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów, a które to należycie spełnią swoje funkcję okrycia pacjenta, zabezpieczenie pola operacyjnego, gwarantują ochronę pacjentowi 
i personelowi zgodnie z PN 13795 1-3. Pod kątem  normy  zostały sprawdzone przez niezależne jednostki kontrolne parametry techniczne /opisane w tabeli nr 1 części trzeciej ww. normy/  
w zakresie pola krytycznego i mniej krytycznego serwet operacyjnych, których producentem jest Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. zo.o.  Otrzymane wyniki poświadczają zgodność z normą.

AAMI/ANSI PB 70 określa wymagania na obszar USA. Na terenie Polski obowiązuje PN 13795 1-3, która traktuje o tym w jaki sposób obłożenie chirurgiczne powinno zabezpieczać przed płynami, drobnoustrojami oraz jaka powinna być wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych i co za tym idzie nie ma konieczności dostosowywania się do wymogów amerykańskich.

Zestaw składa się z:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                    Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                    Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwet1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                                 Serweta   z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                                         1 x Serweta 170 x 240 cm                                                                                                                                                                                                                                Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 35 x 120 cm                                                                                                                                                                                                                                           Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm      

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                             Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 110

Dotyczy części 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera okrężnego podgiętego z nożem tnącym 24mm lub 26mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 111

Dotyczy części 38, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera okrężnego podgiętego z nożem tnącym 32mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 112

Dotyczy części poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera okrężnego podgiętego z nożem tnącym 34mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 113

Dotyczy części 40 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 2,4mm spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 114

część nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kaniuli 22G o przepływie 33 ml/min

odpowiedź:

Zamawiający nie określa przepływu.

pytanie nr 115

część nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga kaniuli 20G o przepływie 57 ml/min

odpowiedź:

Zamawiający nie określa przepływu.

pytanie nr 116

część nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga kaniuli 14G o przepływie 290 ml/min

odpowiedź:

Zamawiający nie określa przepływu.

pytanie nr 117

część nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych w całości były wykonane z materiału pozbawionego PVC (komora i dren). 

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 118

część nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga wieszaków jedno – czy dwuczęściowych.

odpowiedź:

Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie.

pytanie nr 119

część 33 dot. poz. 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody nożowej prostej z chwytem 4mm, o rozmiarach 25x3,3mm. Przystosowaną do wielokrotnej sterylizacji parowej.?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 120

część 33 dot. poz. 3 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody nożowej prostej z chwytem 4mm, o rozmiarach 20x1,0mm przystosowanej do wielokrotnej sterylizacji, bądź elektrodę nożową prostą z chwytem 4mm typ Lancet o rozmiarach 20x1,8mm przystosowaną do wielokrotnej sterylizacji?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 121

część 33 dot. poz. 4 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu elektrod monopolarnych z chwytem 2,4mm, z dwoma przyciskami, z kablem o dł.3m wraz z nakładką sterylną na uchwyt umożliwiający odciąganie dymów z pola operacyjnego ?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 122

część 33 dot. poz. 6 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody neutralnej, jednorazowej o powierzchni kontaktowej 73cm²?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 123

Zapytanie dotyczy część 21 poz.9

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie stolika na stolik Mayo w rozmiarze 79x145cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

odpowiedź:

zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 124

Zapytanie dotyczy część 21 poz. 13

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej ściereczki chłonnej w rozmiarze 30x40cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 125

Prosimy o dopuszczenie w części nr 16 poz. 8 i 9 igieł do punkcji mostka z uchwytem motylkowym bez zdejmowalnego dodatkowego uchwytu. 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

pytanie nr 126

Pakiet nr 43

Pkt 1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania żagielek do konizacji 20x25 mm, o długości 115 do aparatów Erbe 

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 127

Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania żagielek do konizacji 15x25 mm o długości 115 do aparatów Erbe.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 128

Dot. części 2 poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w związku z alternatywnymi możliwościami diagnozowania ciał obcych w obwodowym naczyniu krwionośnym aparatem USG (ultrasonograficznym) – jako mniej szkodliwe dla osoby wykonującej badanie i dla samego pacjenta niż dotychczas tradycyjne stosowane promienie X (RTG), Zamawiający oczekuje kaniul widocznych w tymże aparacie?

odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje zaoferowania kaniul widocznych w tym aparacie.

pytanie nr 129

Dot. części 2 poz. 1-6:

Czy kaniule do wkłuć obwodowych, koreczki mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnienia, uszkodzenia w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak inwazyjnego i powodującego następstwa w postaci powikłań / zapalenie żył, odczyny?

odpowiedź:

Zamawiający nie konkretyzuje rodzaju opakowania, opakowanie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

pytanie nr 130

Dot. części 3 poz.1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.  Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony. 

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 131

Dot. części 4 poz.7:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły do penów mają być kompatybilne z wszystkimi penami opierając się na badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000?

odpowiedź:

Nie muszą być kompatybilne.

pytanie nr 132

Dot. części 4 poz.9:

Czy igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnienia, uszkodzenia w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

odpowiedź:

Zamawiający nie konkretyzuje rodzaju opakowania. Opakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. 

pytanie nr 133

Dot. części 7 poz.4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20ml pakowanym max. po 100sztuk.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

pytanie nr 134

Dot. części 7 poz.7:

Czy strzykawki mają posiadać na cylindrze minimum logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki w wyświetlanym menu pompy?

odpowiedź:

Strzykawki mają posiadać na cylindrze co najmniej typ strzykawki.   

pytanie nr 135

Dot. części 14 poz.1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw do nakłuwania portów ma być wyposażony w specjalną igłę o szlifie łyżeczkowym zapewniająca nie tnące przekłuwanie membrany silikonowej, co znacznie zmniejsza ryzyko przedostania się cząsteczek membrany do układu cewnika?

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 136

Dot. siwz:

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek, katalogów w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

odpowiedź:

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia próbek oferowanego towaru.

pytanie nr 137

część nr 8 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych oraz do przetaczania krwi i jej preparatów w całości pozbawione były ftalanów (komora i dren) co ma być potwierdzone oświadczeniem producenta

odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych oraz do przetaczania krwi i jej preparatów w całości pozbawione były ftalanów (komora i dren).

pytanie nr 138

Czy w przypadku wątpliwości na etapie oceny ofert, zamawiający będzie wymagał dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w celu weryfikacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

odpowiedź:

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia próbek oferowanego towaru.

pytanie nr 139

dot. & 6 ust. 3

Prosimy o wykreślenie zapisu.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 140

część 20. poz. 7

Czy Zamawiający dopuści filtr z barierą cząsteczkową 5 um, okrągły o średnicy 25 mm spełniający taką samą funkcję jak opisywany przez Zamawiającego.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 141

część 7

Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml 1x uż. z kontrastującym tłokiem, z niebieską niezmywalną kontrastującą skalą rozszerzoną do 2,5 ml. 

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 142

część 7

Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml 1x uż. z kontrastującym tłokiem, z niebieską niezmywalną kontrastującą skalą rozszerzoną do 5,6 ml.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 143

część 7

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml 1x uż. z kontrastującym tłokiem, z niebieską niezmywalną kontrastującą skalą do 12 ml

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 144

część 7

Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml 1x uż. z kontrastującym tłokiem z niebieską niezmywalną kontrastującą skalą rozszerzoną do 23 ml.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 145

Dotyczy części 41, poz. nr 1

Czy zamawiający opisując przedmiot zamówienia zamieszczając treść: gramatura 180 g/m² oraz porowatość 242 um, miał na myśli grubość nitki 180 g/m² oraz gramatura 242 um ? 

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 146

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 23 pozycję nr 1 „jednorazowy jałowy fartuch pełno barierowy do osobnego pakietu? 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 147

Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 pozycja nr 1 wymaga, aby fartuch posiadał odporność na przenikanie chemioterapeutyków potwierdzona badaniami.

odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

pytanie nr 148

Dotyczy pakietu nr 14

Prosimy o doprecyzowanie, czy w poz. 1  pakietu pod pojęciem „zestaw do nakłuwania portu” należy rozumieć igłę ze szlifem Hubera (przeznaczona do portów) ze zintegrowanym krótkim drenem zakończonym łącznikiem LuerLock.

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 149

Dotyczy pakietu nr 14

Czy w poz. 1 zamawiający dopuści zestaw do portów o dł. 16 mm. Różnica 1 mm nie będzie miała znaczenia terapeutycznego.

odpowiedź:

zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 150

Dotyczy pakietu nr 14

Czy w poz. 1 zamawiający dopuści zestawy do portów o dł. 19 mm.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 151

Dotyczy pakietu nr 14

Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. 2 pakietu należy dostarczyć: port żylny z cewnikiem oraz zestawem wprowadzającym – wszystko umieszczone w jednym sterylnym opakowaniu.

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 152

Dotyczy pakietu nr 14

Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający będzie wymagał portu plastikowego, czy też portu w którym komora wykonana jest z tytanu. 

odpowiedź:

Zamawiający wymaga portu w którym komora wykonana jest z tytanu.

pytanie nr 153

Dotyczy pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści do przetargu port z cewnikiem wykonanym z poliuretanu. 

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 154

Czy zamawiający w pakiecie nr 14 w poz. 2 ma na myśli tylko zestaw do zakładania portu bez zamieszczonego w nim portu.

odpowiedź:

Tak

pytanie nr 155

Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu nr 14 z poz. nr 2 cewnika silikonowego i utworzenie z niego odrębnego pakietu.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 156

część nr 3

poz. 1 i 2. Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogów dołączenia do oferty zgodności z normą 455 potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną i badań na przenikalność substancji chemicznych. 

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 157

część nr 3

poz. 3 czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 158

część nr 21

prosimy o wydzielenie poz. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16 i 19 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 159

część nr 21

poz. 1 czy zamawiający dopuści czepki pakowane po 150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 160

część nr 21

poz. 3 i 4 czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35 g/m2 z mankietami wykonanymi z poliestru.  

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 161

część nr 21

poz. 9 czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 78x145 cm 

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 162

część nr 21

poz. 12 czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny propylenowo polietylenowej o gramaturze 60 g/m2.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

pytanie nr 163

część nr 21

poz. 14 czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x90 cm

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 164

część nr 21

poz. 15 czy zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 15x250 cm

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 165

część nr 21

poz. 17 czy zamawiający dopuści zestaw TUR o następującym składzie:

1 uchwyt na przewody z przylepcami 2,5 x 30 cm

1 ręcznik do rąk

1 serweta TUR wszystko w jednym 230/270 x 260 cm, przesłony 6 i 8 cm, otwór na palec zintegrowana torba na płyny z sitem

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 166

część nr 21

poz 18 czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo wzmocniona 78x145 cm

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

kieszeń na ssak i koagulację 

odpowiedź:

zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 167

część nr 23:

Prosimy o wydzielenie poz. 2 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Poz. 1 czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35 g/m2.

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto:

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowi zakres asortymentowy określony w 43 pakietach (załącznikach do siwz).

2. W pakiecie nr 13 dodaje się opis warunków granicznych wymaganych dla oferowanych kasetek histopatologicznych:

Kasetki histopatologiczne standardowe:

- 62 kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym. 2x2 mm

- otwór mocujący przykrywkę – 12,5 mm

- wym. zew. 6 x 28 x 40,5 mm

- wym. wewn. 5 x 25 x 30 mm

- skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą naniesienia   kolejnego numeru badania 

- dostępność kasetek w wielu kolorach

3.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 12a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  przedłuża termin składania ofert do dnia 30.06.2011 r. godz. 12:00  i termin otwarcia ofert do dnia 30.06.2011 r. godz. 12:30.

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18


tel./fax.  dyrekcja (0...13) 43 41 420, 43 09 552


tel. informacji (0...13) 43 09 500


www.szpital-brzozow.pl


e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl









