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 Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/18/2011                                                       Brzozów 17.05.2011 r.

Dotyczy

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę aparatu do znieczulania 

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/18/2011 


Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, w związku              z pytaniami złożonymi przez wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1

Parametry Ogólne pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania                   z zasilaniem na min. 45 do 120 minut w warunkach typowych. 

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 2

Respirator anestetyczny pkt. 7

Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania z pauzą wdechową w zakresie 0-50 %, a więc w praktyce o 5 % niższą od wymaganej.  

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 3

Respirator anestetyczny, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania w którym alarm niskiej częstości oddechów jest realizowany przez monitor funkcji życiowych pacjenta.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 4

Respirator anestetyczny, pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat do znieczulania bez alarmu  objętości pojedynczego wdechu. 

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 5

Pomiary i obrazowanie, pkt. 10

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ręczny wybór anestetyku wziewnego z pomiarem MAC realizowany przez moduł dodany do monitora funkcji życiowych.  

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 6

Monitor pacjenta, pkt.3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor o przekątnej 10,4”             a więc o 1,5 cala mniejszy od wymaganego.   

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 7

Pkt.13. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z możliwością podłączenia układu Jacksona Reesa, Baina wymagający rozłączenia układu okrężnego. Rozłączenie odbywa się w sposób szybki i niekłopotliwy dla personelu.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 8

Pkt 20. Czy Zamawiający zaakceptuje ocenę stopnia zwiotczenia mięśniowego NMT niezależnym monitorem, który posiada dodatkową funkcję lokalizacji i blokady nerwu i może być wykorzystany przy każdym stanowisku anestezjologicznym. 

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 9

Respirator anestetyczny

pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści alarm niskiej częstości oddechu w monitorze pacjenta ?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 10

Respirator anestetyczny

Czy Zamawiający wymaga pomiaru oddechu metodą impedancyjną w zakresie min.5-120/min ? a zakres 50-120/min jest oczywistą omyłką pisarską ?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga pomiaru oddechu metodą impedencyjną w zakresie 5-120/min. 

pytanie nr 11

Respirator anestetyczny

Czy Zamawiający ze względów serwisowych będzie wymagał aparatu i monitora funkcji życiowych jednego producenta?

odpowiedź:

Zamawiający wymaga aparatu i monitora funkcji życiowych jednego producenta.

pytanie nr 12

Wzór umowy

dotyczy §6 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 5 dni od zgłoszenia awarii jeżeli usunięcie awarii lub naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych i 14 dni jeżeli części trzeba sprowadzić od producenta?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 13

Wzór umowy

dotyczy §6 ust.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.”?

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 14

Wzór umowy

dotyczy §7 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący:

„Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

1. zwłoki w dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2. zwłoki w przeszkoleniu pracowników Kupującego - w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

4. odstąpienia od umowy przez Kupującego w szczególności z przyczyn określonych w § 7 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 15

Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością podłączenia układu Jacksona Reesa Baina przy wykorzystaniu wbudowanego przełącznika na układy otwarte i półotwarte oraz podłączenia w/w układu do gałęzi wdechowej układu okrężnego.  

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 16

pkt 20 Czy Zamawiający dopuści monitorowanie zwiotczenia nerwowo-mięśniowego za pomocą osobnego, niezależnego monitora, który można wykorzystać na dowolnym stanowisku do znieczulania.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia→ Opis przedmiotu zamówienia → Aparat do znieczuleń → Układ oddechowy i dystrybucja gazów, pkt. 1, otrzymuje brzmienie:

	Układ oddechowy i dystrybucja gazów

	1.
	Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza umożliwiające anestezję niskimi i minimalnymi przepływami, mechaniczne
	TAK


Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.05.2011 r. godz. 13:00 i termin otwarcia ofert do dnia 20.05.2011 r. godzina 13:30.

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18


tel./fax.  dyrekcja (0...13) 43 41 420, 43 09 552


tel. informacji (0...13) 43 09 500


www.szpital-brzozow.pl


e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl








