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 Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/40/2011                                                       Brzozów 27.06.2011 r.

Dotyczy

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę pralnico-wirówki z barierą higieniczną 

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/40/2011 


Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, w związku              z pytaniami złożonymi przez wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

pytanie

Czy przedmiot zamówienia – pralnicowirówka z barierą higieny na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, może charakteryzować się nieznacznie minimalnie różniącymi się od specyfikacji technicznej parametrami, które nie maja praktycznie żadnego wpływu na jakość i wydajność pracy pralni.

Parametry oferowanej pralnicowirówki:

a. Max. załadunek: 67 kg

b. Objętość bębna: max. 667 L

c. Wymiary drzwi załadunkowych: 450 x 310 mm

d. Podgrzew parowy: min. 0,6 MPa

e. Obroty wirowania: min. 900 obr/min

f. Waga urządzenia: max. 1570 kg

odpowiedź:

Pkt 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

2.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Pralnico – wirówki z barierą higieniczną szt-1.

Zestawienie granicznych parametrów techniczno – użytkowych:

PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE

	1
	Załadunek 64 – 67 kg
	podać

	2
	Miękko zawieszona, przelotowa bariera higieniczna
	TAK

	3
	Objętość bębna w litrach
	podać

	4
	Podgrzew parowy – 0,5 MPa
	TAK

	5
	Obudowa ze stali kwasoodpornej
	TAK

	6
	Zasilanie 3 * 400 V, 50 HZ
	TAK

	7
	Stała odwirowania G minimum 335 
	podać

	8
	Obroty wirowania: minimum 900 obr./minutę
	podać

	9
	Wymiary płyty na której zostanie ustawiona pralnico wirówka: szer. 2000 mm, głębokość 1380 mm (urządzenie nie może przekraczać tych wymiarów)
	podać wymiary    

	10
	Sterowanie mikroprocesorowe, programowalne procesu prania, płynne ustawienie poziomu wody temperatury, czasu prania i obrotów wirowania
	TAK

	11
	Monitoring, rejestracja i wydruk procesu prania

w języku polskim
	TAK

Podać sposób

	12
	Zintegrowany system ważenia wsadu, dozowanie środków automatycznie dostosowane do wagi wsadu, nalewanie wody uzależnione od wagi wsadu
	TAK

	13
	Silnik sterowany falownikiem
	TAK

	14
	Automatyczne dozowanie środków piorących obsługa minimum 5 dozowników zewnętrznych możliwość bezpośredniego sterowania dozownikami zewnętrznymi
	TAK

	15
	System równomiernego rozkładu wsadu podczas wirowania
	TAK



	16
	Okres gwarancji minimum 2 lata 
	podać

	17
	Okres dostępności części zamiennych 

minimum 10 lat
	podać

	18
	Czas reakcji serwisu max 24 h
	podać

	19
	Dane adresowe serwisu 
	Podać dane adresowe serwisu

	20
	Wymagany czas realizacji max 4 tygodnie
	podać


INFORMACJE OGÓLNE:

WYKONAWCA DOSTARCZA WSZELKIE ELEMENTY NIEZBĘDNE DO MONTAŻU (NP, ZASILACZE, PRZEDŁUŻACZE ITP) WG WŁASNEGO UZNANIA ORAZ POSIADANYCH DANYCH 

GWARANCJA: CO NAJMNIEJ 24 MIESIĄCE WG WARUNKÓW PODANYCH W UMOWIE

REALIZACJA ZAMÓWIENIA W TERMINIE 4 TYGODNI OD DNIA PODPISANIA UMOWY

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie ,,Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia co spowoduje odrzucenie oferty.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Uwaga do punktu 4 opisu przedmiotu zamówienia:

Maksymalne ciśnienie pary w instalacji parowej Zamawiającego wynosi 0,5 MPa, w związku z czym oferowane pralnice muszą posiadać możliwość pracy w zakresie wszystkich wymaganych parametrów przy ciśnieniu pary nie większym niż 0,5 MPa. 

Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.06.2011 r. godzina 9:00 i termin otwarcia ofert do dnia 30.06.2011 r. godzina 9:30.

ADRES:  36-200  Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18


tel./fax.  dyrekcja (0...13) 43 41 420, 43 09 552


tel. informacji (0...13) 43 09 500


www.szpital-brzozow.pl


e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl








