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Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/ 76 /2011  

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  sprzętu laboratoryjnego
         Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek      Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, a w tym:

Pakiet I:

1. Denaturator/hybrydyzator – 1 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do siwz.
Pakiet II:

1. Mikroskop fluorescencyjny z filtrami do FISH – 1 szt

2. Mikroskopowy system analizy obrazu do wykrywania anomalii chromosomowych – 1 szt

3. Program komputerowy do analizy FISH – 1 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 d siwz.
Pakiet III:

1. Inkubator/cieplarka do hodowli komórkowych – 1 szt

2. Komora lamonarna – 1 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do siwz.
Pakiet IV:

1.Komora głębokiego mrożenia- 1 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do siwz.
Pakiet V:

1. Termocyklera do REAL TIME PCR – 1 szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do siwz.
Pakiet VI:

1.Komora laminarna – 1 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do siwz.
Dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jeden pakiet.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający oceni spełnianie przez wykonawców powyższych warunków na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów, określonych w punkcie 7 specyfikacji.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:
- dostawa sprzętu do 14 grudnia 2011r.

- instalacja sprzętu i szkolenie personelu do 28 lutego 2012r.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

· Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

· Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny jednostkowe netto i brutto przedmiotu zamówienia, łączną cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT odnośnie przedmiotu zamówienia.

· Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

· Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

· Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

· Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

· W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

· Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

„Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu laboratoryjnego''
 Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3820/76/2011

- Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

- Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej     samoistne otwarcie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem      oferty.

     - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią   pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ  braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vivtro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.
4. Instrukcje obsługi  w  języku polskim.

5. Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia których wykonanie powierzy podwykonawcom.  

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP(załącznik nr 3). Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane:

1) pkt 2 – 4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

      8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
            pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców,
            określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres
            umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców
            udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez
            wszystkich wykonawców. 

     9.  Ponadto, Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców będących osobami
          fizycznymi, o dołączenie do oferty przetargowej dokumentu zawierającego
          aktualne dane odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub jego kopi
          potwierdzonej za zgodność z oryginałem.   

8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: 

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/ 76 /2011.

Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 4309587, 4309578

e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem  bądź złożone w sekretariacie zamawiającego (budynek administracji zamawiającego), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r., Nr 97, 
poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



kryterium





waga kryterium

a) cena (koszt), 





100 %

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy  w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:
100 punktów

a)  
Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin”  otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*100 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C
- cena badanej oferty

c
- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.

11. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Danuta Niewiadomska Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12.Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 29.11.2011 r. godz. 12.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 29.11.2011 r.
o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę
w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

    ............................................ 

   






      (podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 1

Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/76/2011 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

   ..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik Nr 2

Pieczęć adresowa wykonawcy

(wzór oświadczenia)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/76/2011 oświadczamy, że:

Brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania 

firmy:

..................................................... z siedzibą: ...................................................

   ..............................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

                                                                                                             Załącznik nr 3
                                                           W Z Ó R
                                              UMOWA SPRZEDAŻY

                        NR SZPiGM 3820/76/2011

zawarta w Brzozowie, w dniu ..................................r. pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie, Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha 

– Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

........................................................................................................................................... reprezentowanym przez:

1. .......................................................................

2. ......................................................................

zwanym w dalszej części „Sprzedającym”.

§ 1

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje sprzęt laboratoryjny,  fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2011 na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Sprzedającego złożonej  Kupującemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sprawa znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/76/2011, zwane w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.

2.  Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów medycznych tego typu.

§ 2

1.  Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na       kwotę: ............................. PLN brutto (słownie: ..............................).

2.  Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotów objętych umową, wymienionych w § 1 ust. 1 umowy, w szczególności:

a)  Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala   Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego.

b) Całkowity koszt instalacji i uruchomienia przedmiotu sprzedaży wraz  z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu.

c) Koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Kupującego do obsługi  zainstalowanego sprzętu.

§ 3

1. Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się:

- dostarczyć    Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt
i ryzyko, w terminie do 14 grudnia 2011r.,

- dokonać instalacji i uruchomienia, w terminie do 28 lutego 2012r.
2.Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy. 

3. Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: Kierownika Laboratorium Centralnego Szpitala  lub osobę przez Niego upoważnioną.

§ 4

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę  ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w § 3 umowy. 

2. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot  sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5

Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 6

1. Sprzedający udziela ..... (co najmniej 24 miesięcy) miesięcy gwarancji na przedmiot

    sprzedaży. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru

    potwierdzającego instalację i uruchomienie przedmiotu sprzedaży.

2 .Okres gwarancji na części nowe, zainstalowane w wyniku usunięcia awarii  

    w okresie gwarancji, jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w § 6 ust.1

    umowy.

3. Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania awarii

    przedmiotu sprzedaży.

4. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji :

- do 5 dni od zgłoszenia awarii przez Kupującego, jeżeli usunięcie awarii lub

  naprawa nie wymaga instalacji części zamiennych,

    - do 14 dni od zgłoszenia awarii, jeżeli części wymagające wymiany Sprzedający

       musi sprowadzić od producenta urządzenia,

5.Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia

   interwencji w celu usunięcia awarii, nie później niż w ciągu 48 godzin po przyjęciu

    zgłoszenia awarii od Kupującego. Przez podjęcie gwarancji rozumie się przyjazd

    pracownika Sprzedającego i przystąpienie do diagnozowania i usuwania awarii.

6. W sytuacji gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Sprzedającego

    przedłuży ponad okres 48 godzin  Sprzedający o takiej sytuacji obowiązany jest  

    niezwłocznie poinformować Kupującego, z uzasadnieniem i wskazaniem

    przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

7. Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas przestoju urządzenia liczony

    w dniach .

8. Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia awarii przez

    Kupującego do momentu przekazania w pełni sprawnego urządzenia

     użytkownikowi.

9. Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub 
   elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na 
    nowy.

10.Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia 
     sprzętu spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków 
     wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki serwisowania i używania
      sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.

11.Zgłoszenia awarii Kupujący dokonuje na numer fax ………………………….

12.Do kontaktu ze Sprzedającym w ramach kontaktów serwisowo-gwarancyjnych

    upoważnieni są następujący pracownicy Kupującego: Kierownik Sekcji Obsługi 

    i Konserwacji Urządzeń lub osobę przez Niego upoważnioną

§ 7

1. Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.

2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

       - opóźnienia w dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

       - opóźnienia w przeszkoleniu pracowników Kupującego - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

       - niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

       - odstąpienia od umowy przez Kupującego w szczególności z przyczyn określonych w § 7 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:

       - opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,

       - odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

4. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy 
i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 11

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

        Sprzedający 







     Kupujący

Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA APARATURY SPECJALISTYCZNEJ LABORATORYJNEJ

CZĘŚĆ I

	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU

	DOSTAWA DENATURATORA/HYBRYDYZATORA – 1 SZTUKA

	1
	Denaturator/hybrydyzator.
	TAK, WYMAGANE

	2
	Aparat fabrycznie nowy, nieregenerowany, nieużywany, rok produkcji 2011
	TAK, WYMAGANE

	3
	Jednoczesna hybrydyzacja co najmniej 12 szkiełek mikroskopowych.
	TAK, WYMAGANE

	4
	Zakres temperaturowy od 30°C do 99°C
	TAK, WYMAGANE

	5
	Płyta ze stali nierdzewnej z ponumerowanymi miejscami na szkiełka mikroskopowe, zapewniająca równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni płyty.
	TAK, WYMAGANE

	6
	Konstrukcja pokrywy zapewniająca utrzymanie stałej temperatury i wilgotności wewnątrz komory poprzez zamontowanie uszczelki w pokrywie aparatu zapewniająca szczelność komory.
	TAK, WYMAGANE

	7
	Wyświetlanie aktualnego stanu aparatu na wyświetlaczu LCD
	TAK, WYMAGANE

	8
	Możliwość nazwania danego programu literami od A-Z
	TAK, WYMAGANE

	9
	Klawiatura numeryczna służąca do ustawiania czasu i temperatury lub numerowania/nazywania programu.
	TAK, WYMAGANE

	10
	Aparat sygnalizuje że temperatura otoczenia jest za wysoka za pomocą sygnału dźwiękowego oraz na wyświetlaczu LCD.

Aparat zdolny do pracy w temperaturze 15°C-35°C
	TAK, WYMAGANE

	11
	Automatyczna kontynuacja danego cyklu pracy bez konieczności ponownego jego ustawiania po ponownym załączeniu w przypadku przerw w dopływie prądu.
	TAK, WYMAGANE

	12
	Programowanie co najmniej 40 dowolnych programów zawierających minimum 3 cykle o różnych temperaturach i różnych czasach trwania poszczególnego cyklu.
	TAK, WYMAGANE

	13
	W pokrywie komory dedykowane miejsce do umieszczania specjalnych kart wilgotnościowych z możliwością nasączania ich wodą dejonizowaną lub destylowaną zapobiegających nadmiernemu wysychaniu preparatu podczas procesu denaturyzacji/hybrydyzacji, hybrydyzacji lub utrwalania.
	TAK, WYMAGANE

	14
	Konstrukcja przedniego panelu wykonana z tworzywa sztucznego, uniemożliwiająca wnikanie zanieczyszczeń do wnętrza aparatu, pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości bez dodatkowego demontażu poszczególnych elementów aparatu.
	TAK, WYMAGANE

	15
	W celu ustalenia zgodności oferowanej metodyki działania systemu mikroskopu fluorescencyjnego współpracującego z  komputerowym programem do analizy  FISH z systemem oceny oznaczenia genu Her-2/Neu metodą FISH stosowaną w Pracowni FISH Centrum Onkologii w Warszawie dostawca zobowiązany jest w ramach instalacji i szkolenia do dostarczenia w komplecie wszelkich odczynników w tym odpowiednich sond, wymienionych w poniższej procedurze niezbędnych do wykonania 5 oznaczeń genu. Procedura jak poniżej.

Procedura oznaczenia amplifikacji genu Her-2/Neu metodą FISH.

1. Przygotowanie skrawków

1.1.odparafinować skrawki w ksylenie - 3 razy po 10 minut;

Uwaga: Wstawić do łaźni wodnej kominek z Pretreatment solution i oorzewać do tem. 80oC, wstawić do cieplarki (38oC) kominek z Protease Buffer (50 ml)

1.2. odwodnić skrawki w EtOH 100% - 2 razy po 5 minut;

1.3. wysuszyć skrawki na wolnym powietrzu;

2. Faza Pretreatment

2.1.zanurzyć skrawki w 0,2 M HCl(() na 20 minut;

2.2.przenieść do wody destylowanej na 3 minuty;

2.3.Przenieść do 2xSSC(() na 3 minuty;
2.4przenieść do Pretreatment Solution - 800C przez 30 minut;

2.5przenieść do wody destylowanej na 1 minutę;

2.6przenieść do 2xSSC - 2 razy po 5minut;

Uwaga: Wyjąć z cieplarki kominek z Protease Buffer, rozpuścić w nim

sproszkowaną Proteinazę (25 mg) i ponownie umieścić kominek w cieplarce

3. Trawienie enzymatyczne

3.1na papierowym ręczniku usunąć nadmiar buforu ze szkiełka;

3.2zanurzyć skrawki w roztworze proteinazy - 380C przez 60 minut;

3.3przenieść skrawki do 2xSSC - 2 razy po 5 minut;

Uwaga: Wyjąć sondę Her-2/Neu z zamrażarki i ogrzać do tempertury pokojowej

3.4skrawki wysuszyć na płycie grzewczej (45-500C przez 2-5 minut);

4. Przygotowanie do naniesienia sondy

4.1zanurzyć skrawki w roztworze formaliny (10 minut) (();

4.2przenieść do 2xSSC - 2 razy po 5 minut;

4.3odwodnić w szeregu alkoholi (po 1 min. w 70%, 80% i 96%)

4.4skrawki wysuszyć na płycie grzewczej (45-500C przez 2-5 minut);

5. Naniesienie sondy

5.1sondę wymieszać na worteksie, zwirować kilka sekund w wirówce i ponownie

wymieszać na worteksie;

5.2nanieść sondę Her-2/neu na skrawki i przykryć szkiełkiem przykrywkowym;

5.3zakleić klejem kauczukowym;

6. . Denaturacja

6.1Sonda Her-2/neu - Denaturacja w 72o C przez 2 min (HyBrite  program 1)

6.2 Hybrydyzacja 14-17 godzin

7. Odpłukanie sondy

7.1Kominek z Post Hybridisation Buffer  wstawić do łaźni wodnej, ogrzać

do temperatury 73o C;

7.2Odkleić szkiełka w Post Hybridisation Buffer w RT;

7.3Przenieść szkiełka do Post Hybridisation Buffer w łaźni wodnej na 2 minuty;

Uwaga: Wyjąć DAPI z zamrażarki i ogrzać do tempertury pokojowej

7.4Wyjąć szkiełka z łaźni i suszyć w ciemności;

7.5Nanieść DAPI na skrawki, zakleić, oglądanie i ocena pod mikroskopem;


	TAK, WYMAGANE

	16
	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy aparatu.
	TAK, WYMAGANE

	17
	Gwarancja minimum 24 mce
	TAK, WYMAGANE

	18
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	TAK, WYMAGANE


Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA APARATURY SPECJALISTYCZNEJ LABORATORYJNEJ

CZĘŚĆ II

	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU

	DOSTAWA MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO Z FILTRAMI DO FISH – 1 SZTUKA

	1
	Mikroskop fluorescencyjny z filtrami do FISH
	TAK, WYMAGANE

	2
	Mikroskop badawczy o budowie modułowej, umożliwiający współpracę z kamerą chłodzoną
	TAK, WYMAGANE

	3
	Wbudowane w statyw dwa filtry szare oraz jeden wybielający
	TAK, WYMAGANE

	4
	System oświetleniowy z wbudowaną w statyw lampą halogenową o mocy min. 30W, płynna regulacja natężenia oświetlenia; pokrętło śrub mikro/makro położone z obu strony statywu, zasilacz wbudowany w statyw; odłączany przewód zasilający
	TAK, WYMAGANE

	5
	Nasadka okularowa trinokularowa, pole widzenia do 25mm
	TAK, WYMAGANE

	6
	Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 22mm. regulacja – 5 do + 5 dioptrii
	TAK, WYMAGANE

	7
	Kondensor  Abbego o aperturze min. 0,90
	TAK, WYMAGANE

	8
	Stolik preparatowy na dwa szkiełka podstawowe z zakresem przesuwu min. 54x78 mm 
z możliwością obniżenia obiektywów
	TAK, WYMAGANE

	9
	Miska obiektywowa rewolwerowa, sześciogniazdowa z możliwością regulacji obniżenia wysokości obiektywów o 20 mm
	TAK, WYMAGANE

	10
	System optyczny – obiektywy o długości optycznej nie krótszej niż 60 mm; korygowane 
do nieskończoności :

PlanFluor 4X   N.A. 0.13, W.D. 17.1 mm

Plan Fluor 10X   N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm

Plan Fluor 40X   N.A. 0.75, W.D. 0.72 mm

Plan Fluor 100X N.A.1.30, W.D. 0.2mm

Gdzie N.A. – apertura numeryczna; W.D. – odległość robocza
	TAK, WYMAGANE

	11
	Moduł fluorescencji o mocy min. 100W z miejscem do montażu 4 filtrów; przysłona polowa i aperturowa.
	TAK, WYMAGANE

	12
	Filtry do fluorescencji ,

· wzbudzenie szerokopasmowym światłem UV, filtr wzbudzający:340-390 nm, lustro dichroiczne: 410 nm, filtr barierowy: 420 nm.

· wzbudzenie wąskopasmowym światłem niebieskim z pasmowym filtrem zaporowym, filtr wzbudzający: 470-495nm, lustro dichroiczne: 505 nm, filtr barierowy: 510-550 nm.

· wzbudzenie wąskopasmowym światłem zielonym  z pasmowym filtrem zaporowym, filtr wzbudzający: 540-550nm, lustro dichroiczne: 570 nm, filtr barierowy: 575-625 nm.

· filtr potrójny do jednoczesnej obserwacji DAPI, Spectrum Green oraz Spectrum Orange


	TAK, WYMAGANE

	13
	Mikroskop współpracuje z oferowaną kamera oraz oprogramowaniem do analizy obrazu do wykrywania anomalii chromosomowych , programem do analizy FISH
	TAK, WYMAGANE

	14
	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy aparatu.
	TAK, WYMAGANE

	15
	Gwarancja minimum 24 mce
	TAK, WYMAGANE

	16
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	TAK, WYMAGANE

	17
	Rok produkcji 2011, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane
	TAK, WYMAGANE


	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU

	DOSTAWA MIKROSKOPOWEGO SYSTEMU ANALIZY OBRAZU DO WYKRYWANIA ANOMALII CHROMOSOMOWYCH – 1 SZTUKA

	1
	Mikroskopowy system analizy obrazu do wykrywania anomalii chromosomowych.
	TAK, WYMAGANE

	2
	Automatyczne klasyfikowanie chromosomów G, Q i R z możliwością ręcznej korekty.
	TAK, WYMAGANE

	3
	Automatyczne i manualne wzmacnianie wzoru prążkowego.
	TAK, WYMAGANE

	4
	Automatyczne definiowanie odcieni szarości w celu wyeliminowania z analizy obiektów innych niż chromosomy
	TAK, WYMAGANE

	5
	Możliwość uczenia programu automatycznego klasyfikowania chromosomów innych niż standardowe (np. uszkodzone, niepełne).
	TAK, WYMAGANE

	6
	Automatyczna oraz manualna korekta tła, kontrastu oraz możliwość rozdzielenia sklejonych, nałożonych lub skrzyżowanych.
	TAK, WYMAGANE

	7
	Rejestracja metafaz (możliwość zarejestrowania wszystkich chromosomów nawet przy bardzo dużej i rozrzuconej metafazie).
	TAK, WYMAGANE

	8
	Obserwacja obrazu „na żywo” (bezpośredni przekaz obrazu w menu programu w czasie  rzeczywistym).
	TAK, WYMAGANE

	9
	Funkcja zliczania rozdzielanych chromosomów oraz zoom na metafazę i kariotyp.
	TAK, WYMAGANE

	10
	Możliwość obrotu, cięcia, prostowania i łączenia chromosomów w kariogramie.
	TAK, WYMAGANE

	11
	Ideogramy 400, 550 i 850 w standardzie ISCN
	TAK, WYMAGANE

	12
	Możliwość cofnięcia procesu o dowolną liczbę kroków.
	TAK, WYMAGANE

	13
	Możliwość rozbudowy o moduł automatycznego wyszukiwania metafaz w powiązaniu z urządzeniem zmotoryzowanym PRIOR PL-200 Slide Loader.
	TAK, WYMAGANE

	14
	Eksport obrazów w formatach:  TIF, JPG, BMP.
	TAK, WYMAGANE

	15
	Zintegrowana baza danych obrazowo-tekstowych o parametrach:

5) możliwość tworzenia wielu kont dostępu,

6) możliwość blokowania dostępu dla określonych użytkowników,

7) możliwość up grade do pracy on-line sieci

8) możliwość obróbki statystycznej w formie zapytań o np. ilość  pacjentów z danym przypadkiem,

9) możliwość tworzenia historii danego przypadku

10) możliwością wydruku raportów
	TAK, WYMAGANE

	16
	Możliwość indywidualnego opisu przypadków.
	TAK, WYMAGANE

	17
	Możliwość tworzenia własnych formularzy oraz wyglądu raportu w formacie PDF.
	TAK, WYMAGANE

	18
	Baza danych zgodna z SQL
	TAK, WYMAGANE

	19
	Polska wersja językowa oprogramowania
	TAK, WYMAGANE

	20
	Oprogramowanie współpracujące z oferowanym mikroskopem, kamerą
	TAK, WYMAGANE

	21
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK, WYMAGANE

	22
	Kamera cyfrowa:

· chłodzenie systemem Peltiera 10°C poniżej normalnej temperatury pracy

· rozdzielczość min. 1.45 mln pieli

· sensor 2/3” CCD skanowanie kolejno liniowe

· przetwornik A/D min 14 bit

· czas ekspozycji 94 us ... 180 s

· prędkość odświeżania dla 1.4 Mpix 13 fps

· możliwość przesyłania obrazu „na żywo” za pomoca złącza Fire Wire o szybkości min. 800 Mbit/sek

· Możliwość bezpośredniego podłączenia do programów analizy obrazu i współpracy z oprogramowaniem do analizy obrazu w trybie „na żywo”

· Kamera współpracujaca z oferowanym mikroskopem i oprogramowaniem

· Gwarancja min. 24 mce
	TAK, WYMAGANE

	23
	Zestaw komputerowy o minimalnych parametrach:

· min 4GB RAM pamięci operacyjnej

· dysk twardy min. 300 GB

· klawiatura standard, mysz optyczna

· dedykowany monitor LCD 22”

· system operacyjny MS Windows 7 Pro 32-bit

· urządzenie 2,5” NTFS 250 GB USB 2.0 do natychmiastowego wykonania kopii zapasowej baz danych po podłączeniu komputera

· w zestawie monochromatyczna drukarka laserowa A4
	TAK, WYMAGANE


	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU

	DOSTAWA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO ANALIZY FISH – 1 SZTUKA

	1
	Program komputerowy do analizy FISH
	TAK, WYMAGANE

	2
	Analiza wyników FISH w metafazach,  w okresie interfazy oraz w skrawkach histologicznych
	TAK, WYMAGANE

	3
	Automatyczna i interaktywna korekcja tła –   ogólna i miejscowa z podaniem liczby kanałów pobierania obrazu
	TAK, WYMAGANE

	4
	Wykorzystanie narzędzia „zaznaczonego regionu zainteresowania” do automatycznej korekcji tła
	TAK, WYMAGANE

	5
	Możliwość ustawienia czasu ekspozycji dla każdego kanału oddzielnie
	TAK, WYMAGANE

	6
	Korekta intensywności świecenia każdego z fluorochromów przed dokonaniem pobrania obrazu oraz na już zapisanym obrazie
	TAK, WYMAGANE

	7
	Możliwa korekta tła poprawiająca jakość i intensywność sygnałów
	TAK, WYMAGANE

	8
	Możliwość korekcji manualnej lub automatycznej lokalizacji pojedynczych sygnałów
	TAK, WYMAGANE

	9
	Możliwość rozbudowy oprogramowania o kompatybilne pakiety CGH, MFISH (24 kolorowy kariotyp)
	TAK, WYMAGANE

	10
	Możliwość cofnięcia procesu o dowolną liczbę kroków.
	TAK, WYMAGANE

	11
	Możliwość automatycznej zmiany filtrów po rozbudowie mikroskopu
	TAK, WYMAGANE

	12
	Eksport obrazów w formatach:  TIF, JPG, BMP.
	TAK, WYMAGANE

	13
	Zintegrowana baza danych obrazowo-tekstowych o parametrach:

11) możliwość tworzenia wielu kont dostępu,

12) możliwość blokowania dostępu dla określonych użytkowników,

13) możliwość up grade do pracy on-line sieci

14) możliwość obróbki statystycznej w formie zapytań o np. ilość  pacjentów z danym przypadkiem,

15) możliwość tworzenia historii danego przypadku

16) możliwością wydruku raportów
	TAK, WYMAGANE

	14
	Możliwość indywidualnego opisu przypadków.
	TAK, WYMAGANE

	15
	Możliwość tworzenia własnych formularzy oraz wyglądu raportu w formacie PDF.
	TAK, WYMAGANE

	16
	Baza danych zgodna z SQL
	TAK, WYMAGANE

	17
	Polska wersja językowa oprogramowania
	TAK, WYMAGANE

	18
	Program współpracuje z oferowaną kamerą oraz mikroskopem
	TAK, WYMAGANE

	19
	Gwarancja 24 miesiące w tym upgrade do nowo wprowadzonych wersji
	TAK, WYMAGANE


Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA APARATURY SPECJALISTYCZNEJ LABORATORYJNEJ

CZĘŚĆ III

	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU

	DOSTAWA INKUBATORA/CIEPLARKI DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH – 1 SZTUKA

	1
	Inkubator/cieplarka do hodowli komórkowych.
	TAK, WYMAGANE

	2
	Inkubator CO2 z automatyczną sterylizacją o pojemności min 105 litrów
	TAK, WYMAGANE

	3
	Wymiary wnętrza min: 550mmx450mmx400mm (szer. x wys. x głęb.)
	TAK, WYMAGANE

	4
	Wymiary zewnętrzne max: 710mmx780mmx550mm (szer. x wys. x głęb.)
	TAK, WYMAGANE

	5
	Moc max. 1.000W
	TAK, WYMAGANE

	6
	Sterowanie PID w pełni mikroprocesorowe z cyfrowym wyświetlaniem temperatury aktualnej, temperatury alarmu, poziomu CO2, numeru podłączonej butli CO2 i wilgotności jednocześnie.
	TAK, WYMAGANE

	7
	Dodatkowe szklane drzwiczki wewnętrzne
	TAK, WYMAGANE

	8
	Wymuszony obieg gazu za pomocą wbudowanego wentylatora, niepowodujący turbulencji
	TAK, WYMAGANE

	9
	Regulacja CO2 w zakresie min.0-10%
	TAK, WYMAGANE

	10
	Dokładność ustawienia CO2 ±0.1%
	TAK, WYMAGANE

	11
	Automatyczna kontrola czujnikiem IR zawartości CO2 z automatycznym zerowaniem
	TAK, WYMAGANE

	12
	Regulacja temperatury w zakresie min. do +50°C

Maks. odchylenia w czasie ≤ ±0.1°C

Maks. odchylenia w przestrzeni ≤ ±0.3°C
	TAK, WYMAGANE

	13
	Mikroprocesorowy system termostatowania z dwiema sondami Pt100 i autodiagnostyką

Sterylizacja wnętrza w cyklu 4 godzinnym w temperaturze 160°. Ograniczony dostęp do funkcji sterylizacji poprzez kartę chip. W pełni automatyczna sterylizacja (nie tylko dezynfekcja) obejmująca ścianki, czujniki, wentylator i zbiorniki z wodą
	TAK, WYMAGANE

	14
	Ogranicznik wilgotności o minimalnym zakresie regulacji 88-97% wilgotności względnej.
	TAK, WYMAGANE

	15
	Niezależny od głównego termostatu mikroprocesorowy system zabezpieczenia przed przegrzaniem, z sondą Pt100, autodiagnostyką i alarmem wizualnym i dźwiękowym
	TAK, WYMAGANE

	16
	Ogrzewanie wszystkich ścianek, bocznych i tylnej oraz drzwi
	TAK, WYMAGANE

	17
	System alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o przekroczeniu lub zbyt niskiej temperatury, stężenia CO2, wilgotności, otwartych drzwi, pustych butli CO2.
	TAK, WYMAGANE

	18
	Zegar czasu rzeczywistego z programowaniem pracy w trybie 7 dniowym.
	TAK, WYMAGANE

	19
	Automatyczne przerwanie dopływu CO2 przy otwarciu drzwi
	TAK, WYMAGANE

	20
	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy aparatu.
	TAK, WYMAGANE

	21
	Gwarancja minimum 12 mcy
	TAK, WYMAGANE

	22
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	TAK, WYMAGANE

	23
	Rok produkcji 2011, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane
	TAK, WYMAGANE


	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU

	DOSTAWA KOMORY LAMINARNEJ – 1 SZTUKA

	1
	Komora laminarna.
	TAK, WYMAGANE

	2
	Wymiary zewnętrzne mm /szer./głęb./wysok./ 1000/735/980
	TAK, WYMAGANE

	3
	Wymiary przestrzeni roboczej mm /szer./głęb./wysok./ 988/700/650
	TAK, WYMAGANE

	4
	Filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779
	TAK, WYMAGANE

	5
	Filtr główny i wylotowy o wydajności min. 99,997% dla cząstek 0,3μm, żywotność filtra min. 3000h
	TAK, WYMAGANE

	6
	System sterowania mikroprocesorowy, tryb automatyczny oraz tryb ręczny z możliwością regulacji wszystkich parametrów pracy komory
	TAK, WYMAGANE

	7
	Godzinnowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV
	TAK, WYMAGANE

	8
	Wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy
	TAK, WYMAGANE

	9
	Konstrukcja pozwalająca na pracę operatora podczas działania lampy UV, umożliwiająca dekontaminację w przestrzeni roboczej i osiągnięcie aseptycznych warunków podczas pracy
	TAK, WYMAGANE

	10
	Okno frontowe - szyba z poliwęglanu odporna na promieniowanie UV z możliwością pełnego zamknięcia obszaru roboczego
	TAK, WYMAGANE

	11
	Blat roboczy ze stali nierdzewnej
	TAK, WYMAGANE

	12
	Lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy
	TAK, WYMAGANE

	13
	Gniazdo elektryczne na obudowie
	TAK, WYMAGANE

	14
	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy aparatu.
	TAK, WYMAGANE

	15
	Gwarancja minimum 24 mce
	TAK, WYMAGANE

	16
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	TAK, WYMAGANE

	17
	Rok produkcji 2011, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane
	TAK, WYMAGANE


Załącznik nr 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA APARATURY SPECJALISTYCZNEJ LABORATORYJNEJ

CZĘŚĆ IV

	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU

	KOMORA GŁĘBOKIEGO MROŻENIA (ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA) – 1 SZTUKA

	1
	Rok produkcji 2011, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane
	TAK, WYMAGANE

	2
	Obieg powietrza naturalny
	TAK, WYMAGANE

	3
	Pojemność komory min. 390 l
	TAK, WYMAGANE

	4
	Drzwi pełne, drzwi umieszczone z przodu zamrażarki (nie dopuszcza się zamrażarek z dostępem od góry)
	TAK, WYMAGANE

	5
	Zakres temperatur pracy do - 85°C
	TAK, WYMAGANE

	6
	Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem
	TAK, WYMAGANE

	7
	Materiał komory stal nierdzewna
	TAK, WYMAGANE

	8
	Materiał obudowy blacha malowana proszkowo lub stal nierdzewna
	TAK, WYMAGANE

	9
	Regulacja temperatury co 0,1 °C
	TAK, WYMAGANE

	10
	Stabilność temperatury w -40°C min. ± 2,0°C
	TAK, WYMAGANE

	11
	Izolowane, niezależne drzwiczki wewnętrzne do każdej sekcji zamrażarki, zapobiegające wzrostowi temperatury podczas otwierania zamrażarki.
	TAK, WYMAGANE

	12
	Komora wewnętrzna podzielona na 4 sekcje
	TAK, WYMAGANE

	13
	Urządzenie wyposażone w samonastawne kółka do łatwiejszego przemieszczania w obrębie laboratorium.
	TAK, WYMAGANE

	14
	Podgrzewana uszczelka przy drzwiach zewnętrznych.
	TAK, WYMAGANE

	15
	Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz.
	TAK, WYMAGANE

	16
	Alarmy wizualny i dźwiękowy w przypadku zaburzeń pracy zamrażarki.
	TAK, WYMAGANE

	17
	Możliwość ustawienia alarmów zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury.
	TAK, WYMAGANE

	18
	Alarm braku zasilania.
	TAK, WYMAGANE

	19
	Alarm otwartych drzwi.
	TAK, WYMAGANE

	20
	System awaryjnego podawania CO2.
	TAK, WYMAGANE

	21
	Rejestrator temperatury.
	TAK, WYMAGANE

	22
	Zasilanie 230 V 50 Hz
	TAK, WYMAGANE

	23
	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy aparatu.
	TAK, WYMAGANE

	24
	Gwarancja minimum 24 mce
	TAK, WYMAGANE

	25
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	TAK, WYMAGANE


Załącznik nr 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA APARATURY SPECJALISTYCZNEJ LABORATORYJNEJ

CZĘŚĆ V

	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU

	DOSTAWA TERMOCYKLERA DO REAL TIME PCR – 1 SZTUKA

	1
	Termocykler do REAL TIME PCR
	TAK, WYMAGANE

	2
	Termocykler na elementach Peltiera 96 dołkowy do pracy z płytkami lub probówkami w paskach o objętości 0,1 ml do diagnostyki (98/79/EC In Vitro Diagnostic Medical Device).
	TAK, WYMAGANE

	3
	Kamera CCD do rejestracji obrazu fluorescencyjnego
	TAK, WYMAGANE

	4
	Możliwość detekcji w minimum 5 kanałach:

-FAM/SYBR Green I

-VIC/JOE

- NED/TAMRA/Cy3

- ROX/Texas Red

- Cy5
	TAK, WYMAGANE

	5
	Lampa halogenowa jako źródło światła do wzbudzania fluorescencji z monitoringiem czasu pracy
	TAK, WYMAGANE

	6
	Możliwość zastosowania barwnika ROX i jego dostępność w zestawach oferenta do składania reakcji real – time PCR
	TAK, WYMAGANE

	7
	Możliwość stosowania innych barwników niż ROX jako pasywną kontrolę fluorescencji
	TAK, WYMAGANE

	8
	Gotowe zestawy oraz usługa do projektowania zestawów do badania ekspresji genów składających się z pary primerów oraz jednej sondy pracujące w tym samym profilu termicznym  umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu.
	TAK, WYMAGANE

	9
	Zestawy do badania ekspresji microRNA dla człowieka składające się z dwóch primerów oraz sondy.
	TAK, WYMAGANE

	10
	Zestawy siRNA do wyciszania  ekspresji genów dla człowieka.
	TAK, WYMAGANE

	11
	Możliwość korzystania z działu wsparcia aplikacyjnego w zakresie metody real-time PCR.
	TAK, WYMAGANE

	12
	Usługa projektowania zestawów do badania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu składające się z dwóch primerów oraz dwóch sond pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu
	TAK, WYMAGANE

	13
	Zestawy do badania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu u człowieka składające się  z dwóch primerów oraz dwóch sond.
	TAK, WYMAGANE

	14
	Zestawy do badania liczby kopii genów u człowieka składające się z dwóch primerów oraz sondy.
	TAK, WYMAGANE

	15
	Aparat otwarty, umożliwiający pracę na odczynnikach innych firm.
	TAK, WYMAGANE

	16
	Szybkość zmian temperatury w bloku min.+/-5.5 oC/sek
	TAK, WYMAGANE

	17
	Dokładność w utrzymywaniu zadanej temperatury nie  gorsza niż +/- 0,25°C


	TAK, WYMAGANE

	18
	Zestaw wyposażony w termocykler pozwalający na wykonanie reakcji odwrotnej transkrypcji
	TAK, WYMAGANE

	19
	Amplifikacja w czasie do 40 min, możliwość przeprowadzania reakcji w objętości 10-30 (l.


	TAK, WYMAGANE

	20
	Możliwość rozbudowy aparatu w przyszłości w program High Resolution Melting (HRM) lub równoważny do wykrywania mutacji SNP, insercji, delecji, analizy metylacji
	TAK, WYMAGANE

	21
	Zestaw komputerowy sterujący i do analizy o konfiguracji minimum:

· 250 GB HD,

· 2 GB RAM,

· Win XP , Windows 7 w wersji polskiej lub równoważny,

· DVDRW,

· procesor 3. GHz,

· monitor LCD 17”

· drukarka laserowa kolorowa z funkcją kopiowania, faksowania
	TAK, WYMAGANE

	22
	Oprogramowanie możliwości minimum:

· zbieranie i przechowywanie danych

· umożliwiające projektowanie starterów i sond TaqMan pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu

· algorytm automatycznie kalkulujący w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników  wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej

· automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej

· automatyczne wykreślanie krzywej standardowej

· relatywne oznaczanie ekspresji genów metodami: ∆∆Ct, oraz z krzywą standardową

· możliwość kontroli czystości fluorescencyjnej aparatu
	TAK, WYMAGANE

	23
	W celu ustalenia zgodności oferowanej metodyki działania systemu Real-Time PCR z  ogólnopolskim systemem standaryzacji ilościowej oceny ekspresji genu BCR-ABL w ramach programów European Leukemia Net i Europe Against Cancer u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową dostawca:

1.Zobowiązany jest w ramach instalacji i szkolenia do dostarczenia w komplecie wszelkich odczynników w tym odpowiednich sond, starterów, materiałów jednorazowych (lista załącznik nr 1), niezbędnych do wykonania techniką RQ-PCR 5 oznaczeń ekspresji genów M-BCR-ABL oraz ABL zgodnie z procedurą wskazaną w załączonym ( załącznik nr 2) artykule "Standardization and quality ........(Leukemia 2003)" i uzgodnioną z Pracownią Diagnostyki Molekularnej Kliniki Hematologii w Krakowie – polskim laboratorium referencyjnym w zakresie ilościowej oceny ekspresji genu BCR-ABL u chorych na PBSz. Dostawca zobowiązany jest również do wykonania na własny koszt 5 oznaczeń genów M-BCR-ABL oraz ABL  w Pracowni Diagnostyki Molekularnej Kliniki Hematologii w Krakowie z materiału wskazanego przez Zamawiającego.

2. Zobowiązany jest w ramach instalacji i szkolenia do dostarczenia w komplecie wszelkich odczynników w tym odpowiednich sond, starterów (lista tabela poniżej), materiałów jednorazowych, niezbędnych do wykonania techniką gniazdową RT PCR 5 oznaczeń  genów BCR-ABL oraz ABL zgodnie z procedurą wskazaną w załączonym ( załącznik nr 8 do SIWZ) artykule "Standardization and quality ........(Leukemia 2003)" i uzgodnioną z Pracownią Diagnostyki Molekularnej Kliniki Hematologii w Krakowie. Dostawca zobowiązany jest również do wykonania na własny koszt 5 oznaczeń ekspresji genów BCR-ABL oraz ABL  w Pracowni Diagnostyki Molekularnej Kliniki Hematologii  w Krakowie z materiału wskazanego przez Zamawiającego.
	TAK, WYMAGANE


	nr
	Nazwa i typ materiału
	Jedn. miary
	Ilość*

	1
	Bufor Lizujący 100ml
	szt.
	 

	2
	Tripure  200ml 
	szt.
	 

	3
	Chloroform 1000ml
	szt.
	 

	4
	Etanol 500ml
	szt.
	 

	5
	Woda wolna od RNAz 100ml
	szt.
	 

	6
	RT-polimeraza (Invitrogen) 50U
	op.
	 

	7
	pdN6 - Randomhexamery 10ml
	szt.
	 

	8
	dNTP - Nukleotydy (Roche) 4x250ul
	op.
	 

	9
	PROTECTOR RNASE INHIBITOR  03335399001
	szt.
	 

	10
	primer ABL sens (TIB MoL BIOL) 1ml
	szt.
	 

	11
	primer ABL antysens (TIB MoL BIOL) 1ml
	szt.
	 

	12
	Końcówka 1000ul z filtrem 100 szt.
	op.
	 

	13
	Końcówka 100ul z filtrem 96 szt.
	op.
	 

	14
	Końcówka 10ul z filtrem 96 szt.
	op.
	 

	15
	Probówka 50ml 25 szt.
	op.
	 

	16
	Probowka 1,5ml 250 szt.
	op.
	 

	17
	Probówka 2ml 500szt.
	op.
	 

	18
	Probówka 15ml 50 szt.
	op.
	 

	19
	Pipeta Pasteura 42szt.
	op.
	 

	20
	Probówka 0,6ml 500 szt.
	op.
	 

	21
	Polimeraza Fast Start (Roche)
	op.
	 

	22
	primer ABL 3 - (TIB MoL BIOL)
	szt.
	 

	23
	primer NB1+ (TIB MoL BIOL)
	szt.
	 

	24
	primer BCR1+ (TIB MoL BIOL)
	szt.
	 

	25
	primer CA3- (TIB MoL BIOL)
	szt.
	 

	26
	primer B2A + (TIB MoL BIOL)
	szt.
	 

	27
	primer BCR b1 A (TIB MoL BIOL)
	szt.
	 

	28
	primer BCR e1 A (TIB MoL BIOL)
	szt.
	 

	29
	primer BCR e6 S2 (TIB MoL BIOL)
	szt.
	 

	30
	primer BCR c3 A (TIB MoL BIOL)
	szt.
	 

	31
	primer ABL A3 B (TIB MoL BIOL)
	szt.
	 

	32
	Probowka 1,5ml 250 szt.
	op.
	 

	33
	Probówka 0,6ml 500 szt.
	op.
	 

	34
	Probówka 0,1 ml 500 szt.
	op.
	 

	35
	Końcówka 200ul z filtrem 96 szt.
	op.
	 

	36
	Końcówka 20ul z filtrem 96 szt.
	op.
	 

	37
	Końcówka 100ul z filtrem 96 szt.
	op.
	 

	38
	Końcówka 10ul z filtrem 96 szt.
	op.
	 

	39
	Agaroza MP 500g (Roche)
	szt.
	 

	40
	Bufor TAE 50x 1l
	szt.
	 

	41
	Standard masowy XIII (Roche)
	szt.
	 

	42
	Bromek etydyny 50 ml (Sigma)
	szt.
	 

	43
	Bufor obciążający 5 ml (Sigma)
	szt.
	 

	44
	Master MIX 5ml (Applied Biosystems)
	szt.
	 

	45
	FUSIONQANT STANDARD ABL  CGRS-01
	op.
	 

	46
	BCR-ABL e 1a2 MBCR  FGRS-09
	op.
	 

	47
	BCR-ABL b3a2 MBCR  FGRS-10
	op.
	 

	48
	Płytka reakcyjna 96 dołków do oferowanego aparatu
	op.
	 

	49
	Folia optyczna do płytki reakcyjnej
	op.
	 

	
	*niezbędna do przeprowadzenia instalacji zgodnie z warunkami postępowania
	
	


Załącznik nr 9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA APARATURY SPECJALISTYCZNEJ LABORATORYJNEJ

CZĘŚĆ VI

	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU

	DOSTAWA KOMORY LAMINARNEJ – 1 SZTUKA

	1
	Komora laminarna.
	TAK, WYMAGANE

	2
	Komora laminarna drugiej klasy bezpieczeństwa
	TAK, WYMAGANE

	3
	Wymiary zewnętrzne mm /szer./głęb./wysok./ 1333/790/1260
	TAK, WYMAGANE

	4
	Wymiary przestrzeni roboczej mm /szer./głęb./wysok./ 1266/619/720
	TAK, WYMAGANE

	5
	Przepływ laminarny pionowy z możliwością ustawienia prędkości w zakresie 0,2 – 0,8 m/s przy stabilności 15%
	TAK, WYMAGANE

	6
	Filtr wstępny o wydajności min. 99,995% dla cząstek 0,3μm
	TAK, WYMAGANE

	7
	Filtr główny i wylotowy o wydajności min. 99,995% dla cząstek 0,3μm
	TAK, WYMAGANE

	8
	Filtr węglowy wylotowy
	TAK, WYMAGANE

	9
	Filtry rozmiarowo typowe ogólnodostępne – łatwe do wymiany
	TAK, WYMAGANE

	10
	System sterowania mikroprocesorowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym w języku polskim
	TAK, WYMAGANE

	11
	Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze
	TAK, WYMAGANE

	12
	Procentowy wskaźnik zużycia filtrów
	TAK, WYMAGANE

	13
	Godzinnowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV
	TAK, WYMAGANE

	14
	Cichobierzne wentylatory – poziom hałasu < 58 dB
	TAK, WYMAGANE

	15
	Okno frontowe podnoszone i opuszczane elektrycznie, szyba bezpieczna, dwuwarstwowa bez ramy dolnej opuszczana do dołu
	TAK, WYMAGANE

	16
	Akustyczny i optyczny sygnał nieprawidłowego ustawienia szyby / tryb pracy / lub nieprawidłowego przepływu powietrza w przestrzeni roboczej
	TAK, WYMAGANE

	17
	Blat roboczy dzielony –  minimum 3 płyty z blachy nierdzewnej galwanizowana
	TAK, WYMAGANE

	18
	Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowane
	TAK, WYMAGANE

	19
	Wanna pod blatem roboczym z blachy nierdzewnej z zaworem spustowym
	TAK, WYMAGANE

	20
	Lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy
	TAK, WYMAGANE

	21
	Oświetlenie białe jarzeniowe 1000 lux
	TAK, WYMAGANE

	22
	Boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi
	TAK, WYMAGANE

	23
	Dwa gniazda do prądu i zawór do gazu (z prawej lub lewej strony)
	TAK, WYMAGANE

	24
	Podstawa pod komorę na kołach jezdnych, blokowanych
	TAK, WYMAGANE

	25
	Zasilanie 230V
	TAK, WYMAGANE

	26
	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy aparatu.
	TAK, WYMAGANE

	27
	Gwarancja minimum 24 mce
	TAK, WYMAGANE

	28
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	TAK, WYMAGANE

	29
	Rok produkcji 2011, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane
	TAK, WYMAGANE


